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Introdução
A formação de camadas superficiais de compactação de solos tem sido objeto de estudo de 
muitos pesquisadores nos efeitos sobre a emergência das sementes, infiltração de água e 
erosão do solo. Penetrômetros, não possuem uma precisão razoável para medir o grau de 
compactação da crosta do solo compactado e de quantificação da força que uma semente 
realiza no momento da germinação, para vencer esta crosta, e do desenvolvimento da raiz 
nesta região. Pequenas sondas têm sido usadas para simular força de penetração de raízes, 
mas em escala de laboratórios para caracterizar a estrutura do solo.
Neste ensaio foi utilizada uma sonda de 13 cm projetada sem o rebaixo no corpo da sonda e 
mantendo-se o ângulo de ponta de cone de 30º. O ensaio teve por objetivo avaliar o 
comportamento da Instrumentação Avançada para Tomada de Decisão na Avaliação da 
Resistência do Solo a Penetração de Raízes, ilustrado na figura 1, em medidas mais 
profundas da resistência do solo à penetração de raízes que atinjam essa profundidade, como 
por exemplo, o que ocorre com raízes do milho (Zea Mays), que atinge aproximadamente 20 
cm de profundidade.
Os ensaios de campo foram realizados em uma área, tendo como coordenadas geofísicas 
latitude sul igual a 21º 57' 5,33728” e longitude oeste igual a 47º 50' 45,9429”, área esta, 
também pertencente a Embrapa Pecuária Sudeste.
O solo da região analisada é do tipo Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico (LEd2) e apresenta 
textura argilosa, fase cerradão tropical subcaducifólico, são solos profundos, de coloração 
bruno-avermelhada a bruno-avermelhada-escura. São formados de material muito diverso, o 
que lhes confere certa variabilidade nas características morfológicas, além de influir nas 
propriedades químicas. No geral, esses solos, apresentam baixa saturação por bases e baixa 
saturação por alumínio.
A coleta de dados foi realizada dentro de uma área de 0,16 m x 0,16 m, com variação de 
0,10 m de distância entre elas. As coordenadas de partida que foram fornecidas ao sistema, 
são indicadas na tabela 1.
A coordenada inicial (0,0) 
corresponde ao zero de todo o 
sistema de posicionamento XY. 
Os números de dados gerados 
com esta base de coordenadas 
correspondem a uma matriz que 
envolveu 16 x 16 pontos por 66 
níveis de profundidade, o que 
levou a um total de 16896 r
Tabela 1 : Ensaio de campo para 
sonda de 13 cm - Coordenadas 
para medida de RSPR.
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A tabela 2 sintetiza os parâmetros do ensaio realizado 
com a sonda de 13 cm.
Tabela 2 : Umidade de solo para ensaio com sonda de 13 
cm
Com o objetivo de se caracterizar o ensaio de campo, 
bem como devido ao grande número de dados, foi 
selecionado uma coordenada, (110,60), para se verificar 
a variação da resistência do solo à penetração de raízes, 
representadas na figura 2, em função da profundidade Z, 
no intervalo de 0 a 130 mm.
A seqüência de mapas bidimensionais, gerados no ensaio, 
podem ser observadas na tabela 3.
Figura 2: Variação da resistência do solo à penetração de 
raízes para a sonda de 13 cm em função da profundidade 
Z, para as coordenadas X=110 e Y=60.
Tabela 3: Seqüência de mapas bidimensionais das 
medidas de resistência do solo à penetração de raízes 
para os dados coletados em campo para a sonda de 13 
cm, no intervalo de Z=0,0 a Z=130,0, medidas em 
milímetros, (tons de cinza, da cor preta = 0,00 kgf à cor 
branca=50,0 kgf
No ensaio para a sonda de 13 cm, observou-se ao longo 
de toda a profundidade uma variação praticamente 
homogênea da resistência ao avanço da sonda, o que 
também o seria para raízes de plantas.
A informação volumétrica da resistência do solo à 
penetração de raízes obtida no ensaio de campo a partir 
dos mapas bidimensionais para a sonda de 13 cm, com 
seus cortes transversal, coronal, sagital, é vista na figura 
3.
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Numero do Recipiente 1.00 
Espessura da amostra 7,2 cm 
Comprimento da Amostra 5,5 cm 
Umidade media do solo na 
area do experimento <θ> 
11,3 % 
Tipo de solo Latossolo Vermelho-
Escuro Distr ofico - 
textura argilosa 
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Profundidade z= 0,0
Profundidade z= 8,0
Profundidade z= 16,0
Profundidade z= 24,0
Profundidade z= 32,0
Profundidade z= 40,0
Profundidade z= 48,0
Profundidade z= 56,0
Profundidade z= 64,0
Profundidade z= 72,0
Profundidade z= 80,0
Profundidade z= 88,0
Profundidade z= 2,0
Profundidade z= 10,0
Profundidade z= 18,0
Profundidade z= 26,0
Profundidade z= 34,0
Profundidade z= 42,0
Profundidade z= 50,0
Profundidade z= 58,0
Profundidade z= 66,0
Profundidade z= 74,0
Profundidade z= 82,0
Profundidade z= 90,0
Profundidade z= 4,0
Profundidade z= 12,0
Profundidade z= 20,0
Profundidade z= 28,0
Profundidade z= 36,0
Profundidade z= 44,0
Profundidade z= 52,0
Profundidade z= 60,0
Profundidade z= 68,0
Profundidade z= 76,0
Profundidade z= 84,0
Profundidade z= 92,0
Profundidade z= 6,0
Profundidade z= 14,0
Profundidade z= 22,0
Profundidade z= 30,0
Profundidade z= 38,0
Profundidade z= 46,0
Profundidade z= 54,0
Profundidade z= 62,0
Profundidade z= 70,0
Profundidade z= 78,0
Profundidade z= 86,0
Profundidade z= 94,0
faixa de 19,50 kgf a 27,50 kgf. Na figura 6 é visualizada 
a região do experimento onde ocorreu baixa resistência do 
solo à penetração de raízes, ou seja, faixa de 0,18 kgf a 
8,51 kgf. As regiões analisadas foram selecionadas com o 
uso de um filtro threshold, cujo ajuste de limiar pode ser 
selecionado pelo usuário
Figura 4 : Ensaio de campo para a sonda de 13 cm: 
região de alta resistência do solo à penetração de raízes 
(de 35,60 kgf a 45,20 kgf).
Figura 5 : Ensaio de campo para a sonda de 13 cm: 
região de valores médios de resistência do solo à 
penetração de raízes (de 19,50 kgf a 27,50 kgf).
Figura 6 : Ensaio de campo para a sonda de 13 cm: 
região de baixa resistência do solo à penetração de raízes 
(de 0,18 kgf a 8,51 kgf).
O presente trabalho usando o instrumento para medida de 
resistência do solo à penetração de raízes, possibilitou a 
medida da resistência do solo a uma profundidade de 13
No ensaio para a sonda de 13 cm, observou-se ao longo 
de toda a profundidade uma variação praticamente 
homogênea da resistência ao avanço da sonda, o que 
também o seria para raízes de plantas.
A informação volumétrica da resistência do solo à 
penetração de raízes obtida no ensaio de campo a partir 
dos mapas bidimensionais para a sonda de 13 cm, com 
seus cortes transversal, coronal, sagital, é vista na figura 
3.
Figura 3 : Mapa tridimensional dos dados de resistência 
do solo à penetração de raízes coletados no ensaio de 
campo para sonda de 13cm.
As figuras 4, 5 e 6, ilustram situações distintas, da 
resistência do solo à penetração de raízes, de acordo com 
a profundidade em que se localizam as regiões. Na figura 
4 é apresentada a região do ensaio de campo onde há alta 
resistência do solo à penetração de raízes, ou seja, faixa 
de 35,60 kgf a 45,20 kgf. Na figura 4 é visualizada a 
região onde houve a ocorrência de médios valores de 
resistência do solo à penetração de raízes, ou seja, na
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cm, constitui uma nova e avançada ferramenta, que 
viabiliza mediante analise em tempo quase real, incluindo 
programações, informações que levam em conta a 
variabilidade espacial na área e no perfil, da compactação 
natural ou artificial, de amostras de solos em laboratório 
ou diretamente no campo agrícola, sendo assim 
recomendável para medida indireta da compactação 
superficial de solo em escala milimétrica.
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